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	Volk Optical Autoclave Sterilizable (ACS®) PermaView 双目间接检眼镜 (BIO) 镜片
	中文 (ZH)：使用说明
	用途
	规格
	使用指示
	清洗
	清洗局限性：
	使用前的准备：
	清洁前的准备：
	清洁、消毒和灭菌
	清洁：
	消毒：
	1. 确保设备在整个推荐或所需浸泡时段内完全浸入消毒剂溶液。不允许设备从消毒剂溶液中露出。
	2. 长期暴露在次氯酸钠之下和/或暴露在较高浓度次氯酸钠之下将会加速产品的降解。
	灭菌：

	不要将镜片放到常规镜片盒中进行灭菌，因为镜片盒不是设计用于灭菌环境。



